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Certificado de

Dra. Ana Luiza B. Luz CRMV -SP6715
Responsavel Técnica

Controle de Qualidade

Agar Cetrimide

Lote 35101728CTM
Data de Fabricacéo 08/02/2017
Validade 90 dias

Aparéncia Fisica

Meio sélido translucido, cor palha, livre de precipitados
ou particulas visiveis.

Peso médio da placa

Placa 90x15 mm: 28,6 ¢

pH aceitavel

7,2%0,2

pH do produto acabado

7,1

Identificacdo na placa com jato de tinta

Agar Cetrimide/ lote / validade /fabricacdo/ BBV

Teste de esterilidade: Incubado a 35+2°C/24h

Auséncia de crescimento microbiano

TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO
Apos incubagdo a 35+2°C por 24h em condigdes aerdbias

CEPA ATCC Crescimento/Caracteristicas das coldnias
Pseudomonas aeruginosa 27853 Bom, colbnias esverdeadas
Escherichia coli 25922 Inibido

Conclusao

O lote analisado apresenta as caracteristicas padrdes de acordo com as especifica¢des do produto, portanto,
é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instru¢des de uso no

verso do certificado.

Lote aprovado em: 09/02/2017
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Dra. Ana Luiza B. Luz CRMV -SP6715
Responsavel Técnica

Instrucdes de Uso

Agar Cetrimide

Apresentacgéo Pacotes com 10 placas 90x15mm e 49x13 mm
Principio O cetrimide (quartenario de amdnio) tem atividade bactericida contra micro-organismos gram
P positivos e alguns gram negativos.
Aplicacio Meio especifico para o isolamento e identificacdo de Pseudomonas aeruginosa de diversas

amostras.

Modo de usar

Inocular a amostra com estrias (técnica por esgotamento) na superficie do &gar. Incubar as
placas a 35+2°C por 24/48hs.

Pseudomonas aeruginosa: col6nias verde-amareladas ou amarronzadas, fluorescentes sob luz
ultra-violeta. A identificagdo presuntiva pode ser confirmada com o teste da oxidase ou outro

Interpretagao meio para deteccdo de pioverdina e/ou piocianina.
Controle de Controle positivo: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Qualidade Controle negativo: Escherichia coli ATCC 25922
Conservagao Conservar a temperatura de 2 a 15°C

Descarte do produto

Apds o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo
comum.
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