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Certificado de Controle de Qualidade

CALDO TSB COM TWEEN, LECITINA E HISTIDINA

Lote 48792114TSBTLH

Data de Fabricacéo 01/04/2019

Validade 90 dias

Registro na ANVISA 80429030003

Aparéncia Fisica Meio liquido, limpido, &mbar claro a escuro, livre de
precipitados ou particulas visiveis.

Volume Frascos com 90 ml

pH aceitavel 7,3+£0,2

pH do produto acabado 7,2

Identificacdo no rétulo Caldo TSB ¢/ Tween, Lecitina e Histidina/ lote /
validade / Producdo/ BBV

Teste de esterilidade: Incubado a 35+2°C/24h Auséncia de crescimento microbiano

TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO
Apbs incubagdo a 35+2°C por 24h em condiges aerdbias

CEPA ATCC Crescimento
Staphylococcus aureus 25923 Bom
Escherichia coli 25922 Bom
Candida albicans 10231 Bom
Concluséo

O lote analisado apresenta as caracteristicas padrdes de acordo com as especificacbes do produto, portanto, é
considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruces de uso no
verso do certificado.

Lote aprovado em: 03/04/2019
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Instrucdes de Uso

CALDO TSB COM TWEEN, LECITINA E HISTIDINA

Apresentacao Embalagem com 50 tubos com 9,0 ml e 3,0 ml. Frascos com 100 ml e 90 ml
Principio Meio néo seletivo que devido a adicdo de triptona e peptona de soja, permite o crescimento de
P micro-organismos fastidiosos.
O caldo TSB pode ser utilizado para o crescimento de bactérias em geral, anaerdbios
Aplicacéo facultativos e alguns fungos. Também pode ser utilizado para prova de motilidade de bacilos

gram negativos.

Modo de usar

Seguir a metodologia adotada pelo laboratdrio.

Cor original do meio: &mbar claro a escuro, limpido

Interpretagao O crescimento é indicado pela turbidez do meio.
Controle de Controle positivo: Escherichia coli ATCC 25922 _ _
Qualidade _ Stgphxlogoccus aureus ATCC 25923, Candida albicans ATCC 10231
Controle negativo: meio ndo inoculado
Conservagao Conservar a temperatura de 2 a 30°C.

Descarte do produto

Apds o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo
comum.
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