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Controle de Qualidade

SALINA
Lote 54122345SA
Data de Fabricacéo 11/09/2019
Validade 180 dias

Aparéncia Fisica

Liquido, incolor, limpido, sem precipitados ou particulas
visiveis

Volume 9,0 ml
pH aceitavel 50-9,0
pH do produto acabado 6,7

Esterilizacdo

Radiagdo gama

Teste de esterilidade: Incubado a 35+2°C /48h

Auséncia de crescimento microbiano

TESTE DE CRESC
Suspensao bacteriana em sal

IMENTO MICROBIANO
ina inoculada em meios especificos

CEPA ATCC CRESCIMENTO
Escherichia coli 25922 Bom
Staphylococcus aureus 25923 Bom
Concluséao

O lote analisado apresenta as caracteristicas padr

Oes de acordo com as especificagdes do produto, portanto, é

considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instrugdes de uso no
verso do certificado.
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Instrucdes de Uso

SALINA
Apresentagio Embalagem de tubos com 1,2 ml e 9 ml e frascos com 500 ml.
Principio A salina é uma solucdo isotonica de NaCl (Cloreto de s6dio) 0,85% que mantém os micro-
P organismos Vviaveis.
Usada no transporte de amostras de materiais para analises, preparo de suspensdes bacterianas,
Aplicacéo na preparacéo de esfregacos em laminas para coloragdo, nos testes de aglutinagdo em laminas

com anti-soros, em dilui¢des de micro-organismos e outras finalidades.

Modo de usar

E especifico para cada finalidade

Cor original : Liquido incolor, transltcido

Interpretacédo Como a salina é um meio de transporte e de dilui¢do, ndo ha evidéncia de crescimento
bacteriano, apenas mantém a bactéria vidvel.
Controle de Controle positivo: Escherichia coli ATCC 25922
Qualidade _ Staphylococg:us aureus ATCC 25923
Controle negativo: Tubo de salina ndo inoculado
Conservacéo Armazenar em temperatura ambiente

Descarte do produto

Apos 0 uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo
comum.
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