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Certificado de Controle de Qualidade

CALDO TSB - BOLSA DESIDRATADA ESTERIL

Lote

53252225TSB

Data de Fabricacéo

20/08/2019

Validade

1 ano Bolsa desidratada e 30 dias Bolsa hidratada

Aparéncia Fisica

Meio liquido, limpido, &mbar médio a escuro, livre de
precipitados ou particulas visiveis.

Volume Bolsa de PVC com 20 Litros de Caldo TSB
pH aceitavel 7,3+£0,2

pH do produto acabado 7,4

Método de Esterilizacdo Raio gama

Identificacdo no rétulo

Caldo TSB/ lote / validade / volume / Produgdo/ BBV

Teste de esterilidade: Incubado a 35+2°C por Auséncia de crescimento microbiano

48h

TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO
Apbs incubagdo a 35+2°C por 24h em condigdes aerdbias

CEPA ATCC Crescimento
Staphylococcus aureus 25923 Bom
Escherichia coli 25922 Bom

Concluséo

O lote analisado apresenta as caracteristicas padrfes de acordo com as especifica¢cfes do produto, portanto, é
considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instru¢bes de uso no

verso do certificado.

Lote aprovado em: 04/09/2019
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Instrucdoes de Uso

CALDO TSB - BOLSA DESIDRATADA ESTERIL

Apresentacao Bolsa de PVVC com 20 Litros de Caldo TSB
Principio Meio ndo seletivo que devido a adi¢do de triptona e peptona de soja, permite o crescimento de
P micro-organismos fastidiosos.
O caldo TSB pode ser utilizado para o crescimento de bactérias em geral, anaer6bios
Aplicacéo facultativos e alguns fungos. Também pode ser utilizado para prova de motilidade de bacilos

gram negativos.

Modo de usar

Distribuir o conteido da bolsa em frascos ou tubos estéreis. Realizar o procedimento dentro de
capela de fluxo laminar.
Seguir a metodologia de analise adotada pelo laboratério.

Cor original do meio: ambar médio a escuro, limpido

Interpretagdo O crescimento é indicado pela turbidez do meio.
Controle de Controle positivo: Escherichia coli ATCC 25922
Qualidade _ Stgphylogoccus aureus ATCC 25923
Controle negativo: meio ndo inoculado
Bolsa desidratada: Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo
Conservagao da luz.

Bolsa hidratada: Conservar a temperatura de 2°C a 15°C

Descarte do produto

Apos o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo
comum.
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