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AGAR BATATA
CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Lote 10508251121BAT
Data de Fabricacdo 25/11/2021
Validade 90 dias
Aparéncia Fisica Meio solido, levemente opalescente, &mbar claro, livre
de precipitados ou particulas visiveis
pH aceitavel 3,5+0,2
pH do produto acabado 3,6
Teste de esterilidade: Incubado a 35+2°C/24h | Auséncia de crescimento microbiano

TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO
ApGs incubacdo a 35+2°C por 24h e 25+2°C por 48h ou até 5 dias em condic¢des aerébias

CEPA ATCC Crescimento/Caracteristicas das coldnias
Candida albicans 10231 Coldnias brancas cremosas
Aspergillus niger 16404 Colénias brancas filamentosas
Escherichia coli 25922 Inibido

Conclusao

O lote analisado apresenta as caracteristicas padrdes de acordo com as especificacdes do produto, portanto,
é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instru¢fes de uso no
verso do certificado.

Lote aprovado em: 29/11/2021
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INSTRUCOES DE USO

Apresentacao Placas 90x15mm com meio de cultura estéril.
Aplicacéo Meio destinado ao cultivo e isolamento de bolores e leveduras.
Principio A presenga de infusdo de batata e dextrose favorece o crescimento de fungos. O baixo pH do

meio por volta de 3,5 dificulta o crescimento de bactérias presentes na amostra.

Modo de usar

Utilizar de acordo com a metodologia estabelecida pelo laboratério. Incubar por tempo e
temperatura exigidos pela técnica adotada.

Havendo crescimento, realizar analise microscopica e testes bioquimicos para identificar os

Interpretacio N P e
géneros e espécies isolados, se necessario.

Controle de Controle positivo: Candida albicans ATCC 10231

Qualidade Aspergillus niger ATCC 16404

Controle negativo: Meio ndo inoculado
Conservar a temperatura de 2°C a 15°C. Considerando que este produto pode apresentar até 80%
de 4gua em sua composi¢do, ao sofrer variacdes de temperatura todo meio de cultura pode gerar
condensagdo, de pouca a muita, acumulando &gua na placa. Recomenda-se guardar as placas com

Conservagao 0 meio virado para cima e, quando necessario, desprezar ou secar a 4gua acumulada (deixar as

placas dentro de fluxo laminar com a tampa meio aberta) e deixar 0 meio de cultura estabilizar a
temperatura antes da sua utilizacdo. O uso de refrigerador tipo frost-free ndo é recomendado
devido ao efeito desidratante deste tipo de equipamento.

Precaucdes e
Cuidados Especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagndstico in vitro

Uso restrito por profissionais

Produto ndo reutilizavel. Utilizar apenas uma vez

N4o inalar ou ingerir

N&o utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminacdo, ressecamento ou
com alteracBes de cor ou espessura. Na presenca de contaminagdo o produto deve ser
imediatamente descartado.

N&o utilizar o produto com embalagem rompida ou violada

Descarte do produto

Apo6s 0 uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposi¢do final
ambientalmente adequada, conforme as regulagdes oficiais.
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