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Conclusao

O produto passou por todas as etapas de Controle de Qualidade previstas em nosso Sistema de
Qualidade e n3o apresentou desvios.

O lote analisado atende as especificacdes do produto, portanto, é considerado APROVADO para
uso.

O Sistema de Qualidade bioBoaVista apresenta resultado SATISFATORIO para o cumprimento dos
requisitos da RDC 665/2022.
Aprovacdo: 20/03/2024

Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade
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Resultado

bioBoaVista
MEIO DE TRANSPORTE MOLECULAR (MTM) Controle de Qualidade
ANVISA N2 80429030007 Teste
Esterilidade
Apresentagao

Auséncia de crescimento
microbiano

Virus da bronquite

Tubo pléstico de fundo cOnico, base plana e tampa rosca com . . o
infecciosa avidria

anéis antivazamento e livres de DNase e RNase contendo 3ml ou

Variagdo menor que 3 Ct apds
24h de armazenamento em
temperatura ambiente

5ml de Meio de Transporte Molecular (MTM) estéril.
Staphylococcus aureus

Crescimento inibido apds
subcultivo em agar ndo seletivo

. I ATCC 25923
Método de esterilizagdo —— -
. ~ . P Escherichia coli
Filtragdo por método asséptico.
ATCC 25922

Crescimento inibido apds
subcultivo em dgar ndo seletivo

Aspecto visual

Meio liquido, incolor, limpido,

Aplicagao

Meio para coleta, transporte e preservagdo de amostras
bioldgicas destinadas ao diagndstico de doengas infecciosas. O
MTM permite o manuseio seguro de amostras bioldgicas pela sua
capacidade de inativagdo de patdgenos presentes na amostra
como SARS-CoV-2, Rhinovirus, Bacillus subtilis (ATCC 6633),
Escherichia coli (ATCC 25922), Enterococcus faecalis (ATCC
19433), Listeria monocytogenes (ATCC 7644), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella enterica (ATCC 14028),
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Streptococcus pyogenes
(ATCC 19615), Candida albicans (ATCC 10231) e Aspergillus
brasiliensis (ATCC 16404).

O MTM é capaz de preservar o material genético de patdgenos
em temperatura ambiente por até 14 dias, e pode ser refrigerado
ou congelado a —80°C para fins de armazenamento. O meio
também pode ser utilizado para o diagndstico molecular através
de técnicas baseadas em PCR.

Principio

O MTM ¢é formulado com um detergente e uma base
estabilizante que previne a proliferagdo microbiana e garante a
preservagao do material genético em temperatura ambiente.

Modo de usar

Realizar a coleta da amostra com swab de acordo com a
metodologia adequada. Em seguida, inserir o swab no interior do
tubo contendo MTM, quebrar a haste do swab e fechar a tampa
do tubo. Os espécimes devem ser coletados no periodo mais
adequado do curso da infecgdo viral.

podendo apresentar
precipitados
8,0+1,0

pH a 25°C

Interpretacao dos resultados

A deteccdo do material genético de interesse deve estar de
acordo com os compéndios oficiais ou metodologia interna do
laboratério.

Precaugdes e cuidados especiais

Amostras devem ser manuseadas de forma asséptica para evitar
contaminagdes cruzadas com outros agentes. A condigdo, tempo
e volume de amostra coletada para métodos de cultura sdo
variaveis significativas na obtengdo de resultados confiaveis.
Seguir as diretrizes recomendadas para coleta de amostras
biolodgicas.

Ciclos de congelamento e descongelamento repetidos dos
espécimes podem reduzir a recuperagdo de particulas virais
vidveis. Swabs de alginato de calcio podem interferir na
preservacdo de diversos virus envelopados. Swabs de madeira
podem conter toxinas e formaldeidos e ndo devem ser usados.
Swabs com ponta de Rayon e swabs flocados sdo os mais
adequados para coletas com esses dispositivos.

Produto destinado apenas para o uso em diagndstico in vitro.
Uso restrito por profissionais. Ndo inalar ou ingerir.

N3o utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de
contaminagdo e com alteragdes de cor. Na presenga de
contaminacgao o produto deve ser imediatamente descartado.
N&o utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservagao
Conservar entre 15-35°C em local seco e ao abrigo da luz. Nao
necessita de refrigeragdo.

Validade

180 dias para o meio antes da coleta. Apds a coleta, a amostra
pode ser conservada em temperatura ambiente de 15-35°C por
até 14 dias. Apds esse periodo, a amostra pode ser armazenada
de —20°C a —80°C por 6 meses.
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Descarte do produto
Apds o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora
antes da disposigdo final ambientalmente adequada, conforme
as regulagOes oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que
sejam utilizados conforme as respectivas instrugdes de uso e em
referéncias nacionais e internacionais. A bioBoaVista ndo se
responsabiliza pela utilizacgdo de seus produtos para outra
finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia.
Todos os diagndsticos clinicos devem ser analisados em conjunto
com evidéncias clinicas e ndo apenas com resultados
laboratoriais.

A.L.B. Luz — Rua Um, 437, Jd. Nova Espirito Santo, CEP 13273-200, Valinhos - SP
19 3849-7499

contato@bioboavista.com.br

www.bioboavista.com.br



